
Produktinformation & arbeitsanleitung
methylendioxyPyrovaleron 500 einzeltestkassette /  PiPettiertest urin 

 
Artikelnummer: LF-KA4K080mdPv 500

verwendungszweck 
Die MDPV 500 EinzEltEstKassEttE erlaubt die schnelle und qualitative 
Bestimmung von Methylendioxypyrovaleron im menschlichen Urin bei einer 
Entscheidungsgrenze (Cut-off) von 500 ng/ml.  

testPrinziP
Die MDPV 500 EinzEltEstKassEttE ist ein chromatographischer „lateral 
flow“ immunoassay, der auf dem Prinzip der kompetitiven Bindung be-
ruht. Während des testablaufs wandert die Urinprobe durch Kapillarkräf-
te aufwärts und trifft auf monoklonale antikörper-Gold-Komplexe. ist kein 
MDPV in der Probe enthalten, wandert der farbmarkierte antikörper durch 
die Membran und trifft in der testregion auf das immobile MDPV-Konjugat 
(antigen-Bsa), bindet daran und bildet eine sichtbare linie. MDPV, das un-
terhalb der Entscheidungsgrenze (Cut-off) in der Urinprobe enthalten ist, 
wird die Bindungsstellen der antikörper nicht sättigen. Die nicht gebunde-
nen antikörper-Gold-Komplexe binden im Bereich der testregion an die 
MDPV-Konjugate und bilden ebenfalls eine farbige testlinie (t). sind jedoch 
MDPV-Moleküle im Urin enthalten, deren Konzentration hoch genug ist, 
die Bindungsstellen vollständig zu besetzen, wird die Bindung der farbigen 
antikörper-Gold-Komplexe am MDPV-Konjugat in der testregion verhindert 
und es entsteht keine testlinie. Eine farbige Kontrolllinie (C) wird immer er-
scheinen und dient damit als Verfahrenskontrolle, die ein korrekt zugefügtes 
Probenvolumen und eine erfolgte Membrandurchfeuchtung anzeigt.
 

reagenzien  
Jede MDPV 500 EinzEltEstKassEttE enthält einen teststrei-
fen, der in ein Kunststoffgehäuse eingebaut ist. Dieser enthält 

farbmarkierte monoklonale MDPV-antikörper (<0,0015 mg im Kon- •
jugat-Pad) 
MDPV-antigen-Bsa (<0,001 mg fixiert auf der testlinie)  •
farbmarkierte Kaninchen-antikörper (<0,001 mg im Konjugat-Pad) •
ziege-anti-Kaninchen igG antikörper (<0,001 mg fixiert auf der  •
Kontrolllinie)

 

vorsichtsmassnahmen 
Die MDPV 500  • EinzEltEstKassEttE ist ein in-Vitro-Diagnostikum 
und deshalb nur für den professionellen Einsatz durch medizinisches 
und geschultes Fachpersonal vorgesehen. 
test, Pipette und Urinsammelbecher dürfen nur einmal benutzt wer- •
den. 
nach ablauf des Haltbarkeitsdatums oder bei beschädigter schutz- •
verpackung darf der test nicht mehr verwendet werden.
Dieser test enthält Produkte tierischen Ursprungs. auch eine zertifi- •
zierte Bescheinigung über Herkunft und / oder Hygienestatus der tie-
re kann nicht vollständig garantieren, dass die tests keimfrei sind. Es 
empfiehlt sich daher, dieses Produkt als potentiell infektiös anzusehen 
und mit entsprechender Vorsicht zu behandeln (z. B. nicht einnehmen 
oder einatmen). 
Vor der Verwendung des tests lesen sie bitte die gesamte Produktin- •
formation und arbeitsanleitung durch.
Während der testdurchführung sollten sie nicht essen, trinken oder  •
rauchen. Urinproben können infektiös sein und sind mit entsprech-
ender Vorsicht zu behandeln. zum schutz vor mikrobiologischer 
Gefährdung tragen sie schutzkleidung wie laborkittel, Einmalhand-
schuhe, augenschutz. 
Feuchtigkeit und temperatur können die testergebnisse ungünstig  •
beeinflussen.
Benutzte Drogentests, Urinbecher und Pipetten sind entsprechend  •
den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

lagerung und haltbarkeit  
lagern sie die MDPV-tests in der verschlossenen Folienverpackung bei  •
einer temperatur von 2°-30° C. Die tests sind bis zum aufgedruckten 
Haltbarkeitsdatum verwendbar und dürfen nicht eingefroren 
werden. 
Bis zum Gebrauch muss der MDPV-test in der schutzverpackung  •
verbleiben. 
Vermeiden sie direkte sonneneinstrahlung.  •
schützen sie die tests vor Verunreinigung und Kontamination. •

 

Probengewinnung und vorbereitung 
Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Behälter gesammelt 

werden. Es wird empfohlen, vor jeder suchtmittelanalyse den Urin mit-
tels temperaturstreifen und Verfälschungstest auf temperatur (32°-37° C  
innerhalb 4 Minuten nach abgabe), pH (3-11), spezifisches Gewicht 
(>1,001 kg/l) und den Gehalt an Kreatinin (>10 mg/dl) zu prüfen.   
ideal ist die testdurchführung direkt nach der Probengewinnung. Jedoch 
kann der Urin auch bei 2°-8° C bis zu 48 stunden aufbewahrt werden. Für 
eine längere lagerung sollte der Urin  eingefroren werden (-20° C).   
Urinproben, welche ausflockungen oder ausfällungen aufweisen, sollten vor 
der testdurchführung zentrifugiert oder erst nach sedimentation verwendet 
werden.

materialien
Es werden eine MDPV 500 EinzEltEstKassEttE, eine Einmalpipette und 
eine Gebrauchsanweisung geliefert. zusätzlich benötigen sie ein sammel-
gefäß für den Urin (Urinbecher), einen Kurzzeitmesser und bei Bedarf eine 
zentrifuge.

testdurchführung
Bringen sie die Urinprobe und den MDPV-test auf Raumtemperatur  
(15°- 30° C). 

Entnehmen sie die Einzeltestkassette der Folienverpackung. legen sie 1. 
den test auf eine nicht saugfähige, flache Oberfläche und beschriften 
sie diesen mit den Patientendaten.
Verwenden sie die Pipette, um Harn aufzunehmen. Halten sie nun 2. 
die tropfpipette senkrecht und geben sie 3 volle tropfen Urin (ca.  
120 µl) in die Probenöffnung (rundes Fenster der testkassette).   
Vermeiden sie luftblasen. Das Ergebnisfeld darf nicht mit Flüssigkeit in 
Berührung kommen. starten sie den Kurzzeitmesser.  
lesen sie das Ergebnis nach 5 Minuten ab. 3. nach über 10 Minuten darf 
das Ergebnis nicht mehr ausgewertet werden.

auswertung der ergebnisse 
Es befindet sich ein Ergebnisfeld für den nachweis von MDPV auf je-
dem test mit einem Bereich für die testlinie der nachzuweisen-
den substanz (t) sowie einem Bereich für die Kontrolllinie (C).  

                       negativ                  Positiv                ungültig  

negatives ergebnis
Es erscheinen 2 linien pro sichtfenster, eine rote Kontrolllinie (C) und eine 
rote testlinie (t). Dieses negative Ergebnis zeigt an, dass kein MDPV im Urin 
ist oder dass die Konzentration von MDPV unterhalb der Entscheidungsgren-
ze (Cut-off) liegt.
Hinweis: Die Farbintensität der testlinie (t) kann variieren und muss nicht 
die gleiche stärke wie die Kontrolllinie haben. auch eine schwache testlinie 
muss als negatives Ergebnis gewertet werden.

Positives ergebnis
Es erscheint eine rote Kontrolllinie (C). im testbereich (t) erscheint keine li-
nie. Dieses positive Ergebnis zeigt an, dass die MDPV-Konzentration in der 
Urinprobe die festgelegte Entscheidungsgrenze übersteigt.

ungültiges ergebnis
Es erscheint keine rote Kontrolllinie (C). Unzureichendes Probenvolumen 
oder eine inkorrekte Verfahrenstechnik sind die wahrscheinlichsten Gründe 
dafür. Falls das Problem auch mit einem neuen test besteht, darf die Charge 
nicht weiter verwendet werden. 
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Qualitätskontrolle 
Eine sichtbare rote Kontrolllinie wird als interne Verfahrenskontrolle betrachtet. sie zeigt ausreichendes Probenvolumen, eine entsprechende Membrandurch-
feuchtung und eine korrekte testdurchführung an. Es wird empfohlen, mittels Kontrollstandards positive und negative Kontrollen durchzuführen und damit 
das testverfahren und einen einwandfreien testablauf zu bestätigen.

analysenzertifikat
Die Qualität jeder Charge MDPV 500 EinzEltEstKassEttEn wird nach der Herstellung überprüft und in einem analysenzertifikat bestätigt. Chargenrück-
stellungen stehen zur Verfügung. 

einschränkungen
Die MDPV 500  • EinzEltEstKassEttE liefert nur ein vorläufiges Ergebnis. zur Bestätigung des testergebnisses ist der Einsatz einer alternativen che-
mischen nachweismethode erforderlich. lC/Ms/Ms ist die bevorzugte Bestätigungsmethode. auch die klinische Beurteilung und eine fachkundige 
Bewertung sollten in jede interpretation eines Drogentestergebnisses mit einfließen.
Es ist möglich, dass technische oder verfahrensbedingte Fehler ebenso wie störende substanzen ein fehlerhaftes Ergebnis verursachen.  •
Verfälschungsmittel in Urinproben können unabhängig von der verwendeten analytischen Methode fehlerhafte Ergebnisse erzeugen. Wenn eine  •
Verfälschung vermutet wird, sollte der test mit einer weiteren Urinprobe wiederholt werden. 
Ein positives testergebnis zeigt das Vorhandensein von MDPV an, nicht aber die Konzentration im Urin, die Verabreichungsart oder den Grad einer  •
etwaigen intoxikation.
Ein negatives testergebnis bedeutet nicht unbedingt, dass der Urin frei von MDPV ist. negative Ergebnisse können auch auftreten, wenn MDPV un- •
terhalb der Entscheidungsgrenze (Cut-off) liegt.

testeigenschaften
Richtigkeit, nachweisgrenze und analytische sensitivität, analytische spezifität und unerwünschte Kreuzreaktivität wurden in mehreren studien überprüft. Die 
Ergebnisse sind in folgender tabelle dargestellt:

methylendioxypyrovaleron (mdPv) 500

Hintergrund
3,4-Methylendioxypyrovaleron (MDPV) ist ein Wirkstoff mit stimulierenden, euphorisierenden und psychotropen Eigen-
schaften. in Europa tauchte MDPV erstmals 2008 als Designerdroge auf und wurde wie andere psychoaktive substanzen 
als sogenannte legal Highs, Badesalz oder neue Psychoaktive substanzen im internet legal angeboten und vertrieben. 
Erst seit Juli 2012 ist MDPV in anlage ii des Betäubungsmittelgesetzes gelistet.

Bezugssubstanz / Entscheidungsgrenze Methylendioxypyrovaleron / 500 ng/ml

Erwartete maximale Urinkonzentration > 80.000 ng/ml

T1/2 Elimination5 / Mittlere Nachweisdauer im Urin8 --- / 2 - 4 tage (abhängig von der Urinkonzentration und Einnahmemenge)

Richtigkeit mit anderen Drogentests: 99,9% mit lC/Ms/Ms: 93 %

Analytische Spezifität

Methylendioxypyrovaleron  500 ng/ml Mephentermin Hemisulfat Salz > 100.000 ng/ml

3,4-Methylenedioxyamphetamin 625 ng/ml Paramethoxymethamphetamin (PMMA) > 100.000 ng/ml

Phentermin   625 ng/ml Tyramin > 100.000 ng/ml

Paramethoxyamphetamin (PMA) 625 ng/ml

Unerwünschte Kreuzreaktivität (Interferenzen) 3,4-Methylenedioxyamphetamin, Phentermin, Paramethoxyamphetamin (PMA), Mephentermin Hemisulfat Salz, Parame-
thoxymethamphetamin (PMMA), Tyramin

Nachweisgrenze und Analytische Sensitivität *
- 50% Cut-off - 25% Cut-off Cut-off + 25% Cut-off + 50% Cut-off

- 50 + 0 - 50 + 0 - 16 + 34 - 0 + 50 - 0 + 50

 
*Urine wurden mit verschiedenen Konzentrationen MDPV (Cut-off, ±50% Cut-off und ±25 % Cut-off) versetzt. Dabei ergaben sich die aufgeführten Messresultate.  

Folgende chemische Verbindungen zeigten bis zu einer Konzentration von 100 µg/ml keine Kreuzreaktion mit der MDPV 500 EinzELTEST- 
KASSETTE:
acetaminophen (Paracetamol), acetylsalicylsäure (aspirin), aketon, albumin, amitryptilin, ampicillin, ascorbinsäure, aspartan, benzocain, Bilirubin, chinidin, 
Coffein, Cloroquin, Chlorpheniramin, dextromethorphan, Dextrorphan tartrat, 4-Dimethyllaminoantiyrin, Dopamin, (-)-ephedrin, (+/-)-Ephedrin, Erythromy-
cin, Ethanol, furosemid, glucose, Guaiacol Glyceryl Esther, hämoglobin, ibuprofen, imipramin, isoproterenol, kreatinin, lidocain, methadon, (+)-naproxen, 
oxalsäure, Penicillin G, Pheniramin, Phenothiazin, ß-Phenylethylamin, Procain, Protonix, Pseudoephedrin, ranitidin, sertralin, trimeprazin, tyramin, venlafaxin 
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